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4G健康手表
H003C
操作手册
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尊敬的用户，感谢您使用科强4G智能健康手表，在使用本产品前，请仔细阅读本操作手册，并严格按照本手册的指导使用该产品，如有疑问，请联系客服中心或经销商。
[image: 科强智能表-反H003C-e-SIM]
[bookmark: _Toc16073]产品附件及配件：
[bookmark: _Toc13352]1.智能手表 1 个  
[bookmark: _Toc31009]2.充电线 1 根 
[bookmark: _Toc20486]3.说明书 1 张




[bookmark: _Toc3931]产品参数
处理器：双核1.3GHzARMCortex-A53
网络模式：TD-LTE/LTE-FDD/WCDMA/GSM
内    存：4GB+512MB
屏幕尺寸：1.3英寸IPS
电    池：450毫安时锂电池
摄像头：200万高清摄像头
充电方式：磁吸式
防    水：IP67
应用支持：Andriod和IOS
应用名称：孝心环 



[bookmark: _Toc9471]安装SIM卡（手机卡）
Esim版本无需安装SIM卡
打开手表的SIM卡盖板，将SIM卡槽的金属盖板打开，按照卡槽的缺口方向将SIM装入，盖上SIM卡槽金属盖板，装上SIM卡盖板，四个螺丝装上，即完成SIM卡的安装。
[image: ]

[bookmark: _Toc18969]开关机
手表在关机状态下，长按SOS键（开机键）3秒，手表震动，播放开机音乐及开机界面，手表开机。
 手表在开机状态下界面滑动到关机页面，长按关机界面，手表断电关机。
手表开机状态下，长按SOS键（开机键）15秒，手表关机重启。
[image: ]手表主视图
[image: 1595641724]
基本操作
主界面从右往左滑动，进入功能一级界面，一级界面长按，进入二级界面或者测试界面，二级（或以下）界面从左往右滑动，返回上一级界面。
[image: ]

表盘切换
长按主界面，进入表盘切换，选定喜欢的表盘，点击即可进行切换。
紧急联系人
手表可设置3个紧急联系人，在APP设置紧急联系人后，会同步到手表上，点击进入对应颜色的紧急联系人页面，长按即可拨打对应的号码。
联系人
长按联系人界面，进入拨号键盘，可以直接输入号码进行拨号，点击左下角人体图标查看APP下发的联系人名单，点击选定的联系人也可以拨号，右下角时钟图标是通话记录，点击进入可以查看手表的通话记录。
天气
天气每天会自动更新，也可以长按界面进行更新。
心率
显示最近一次的心率数据，长按界面可以测量心率并上传。
体温
显示最近一次的体温数据，长按界面可以测量体温并上传。
计步
显示当天累计的计步数据数据，数据每天0点清零并重新计算。
应用
应用里面是常用的一些应用软件，长按进入，也可以在亮屏状态下按功能键直接进入，从左往右划动返回上级菜单。
设置
长按设置界面，进入手表的功能设置菜单：
WiFi：可以打开或者关闭WiFi，点击WiFi图标，显示手表搜索到的WiFi热点，点击需要连接的热点，输入密码即可连接；
数据流量：可以打开或者关闭；
蓝牙连接：打开后可以进行蓝牙配对；
情景模式：可以选择情景模式，或者是开启飞行模式；
账号绑定：显示手表的IMEI码及二维码，用于APP绑定；
语言切换：可以设置手表的语言；
音量：调节手表的音量大小；
闹钟：设置闹钟；
亮度：调节手表屏幕的亮度；
抬腕亮屏：可以选择是否开启抬腕亮屏功能；
升级：检测手表软件是否为最新版本，如不是最新版本则可以进行远程升级；
清除缓存：点击可清理手表运行残留的数据；
切换佩戴：可以切换左右手佩戴模式；
监护模式：可以选择监护模式或者省电模式，选择省电模式则不会主动测量心率，不会主动定位；
关于：手表的软件及版本信息；
关机
长按关机界面，关闭手表。
[bookmark: _Toc978]APP使用
科强智能手表需要在APP端注册并绑定后方可使用，请扫描包装盒的二维码或者在各大应用市场及苹果应用商店搜索“孝心环”进行APP下载，下载后注册账号、绑定设备并对手环进行相关的设置后就可使用了。

[bookmark: _Toc7802]注册及登陆
首次使用孝心环APP需要先注册，打开孝心环APP，进入登录（注册）界面，点击快速注册，输入手机号、密码，获取验证码并输入后，点击“注册”后提示注册成功就可以使用了。
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[bookmark: _Toc22764]添加设备
  注册完成后会提示绑定设备，或者点击右下角的“我的”功能键，进入账号信息，选择“添加设备”，扫描手表设置里面账号绑定的二维码、手表上的IMEI条码或者手动输入15位的IMEI码，点击下一步，输入佩戴者的信息及头像，完成设备绑定，如果手环已经绑定了，则需要向主控号发出申请获得同意后方可绑定，或者原绑定手环的账号解绑后也可以进行重新绑定。
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[bookmark: _Toc10242]绑定亲情号
 科强智能手表红黄绿三个快捷拨号虚拟键，可以分别绑定三个不同的亲情号，绑定后的亲情号可以进行修改。点击底部“功能”里面的“设置”选择框，进入手环的参数设置界面，点击亲情号码，进入亲情号绑定界面，分别输入红键、黄键和绿键所需要绑定的手机号，点击确定，提示下发成功，亲情号绑定成功。（提示：只有主控号有设置或修改亲情号的权限，在设置和修改亲情号及其它参数时要确保手表开机，并已经成功联网，绑定不一定马上生效，如果10分钟后手表紧急联系人号码仍为空，需重新点击确定再次下发）
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[bookmark: _Toc9834]
手表参数设置
心率报警值设置：设置佩戴者心率报警值范围，超出设置范围，手环（手表）会自动拨打第一个亲情号码并发送短信，默认值45-150；
健康监测：手环（手表）测试心率/血压，下发该指令，手环（手表）会测试心率和血压，并上传到APP；
设置时区：中国大陆销售的孝心环已默认为北京时间（UTC+8）
音量等级：用来调节手环（手表）的声音大小；
心率上传间隔设置：设置佩戴者心率数据上传的间隔时间，间隔时间越长，手环待机时间越长，默认10分钟上传一次；
GPS开关设置：选择是否打开GPS，如果关闭GPS，则只上传基站和WiFi位置信息；
GPS上传间隔：设置位置信息上传的时间间隔，间隔时间越长手环待机时间越长，默认60分钟上传一次；
GPS静默时间段设置：设置GPS不上传位置信息的时间段，如睡眠时不上传，减少耗电，默认22:00-7:00静默；
黄键短信开关：选择佩戴者拨打黄键三次无人接听后是否发送短信到黄键绑定的号码上；
红键短信开关：选择佩戴者在拨打红键的时候是否需要发送短信到黄键和红键绑定的亲情号码上；
白名单开关：选择开启或关闭白名单，开启白名单，只有绑定的亲情号及通讯录/白名单里的号码能打通手环，其它号码无法拨通手环；
通讯录/白名单：添加进入白名单的电话号码，APP设置后会同步到手表的通讯录里；
低电提醒时间段：设置手环电量低时语音播报的时间段,默认7:00-22:00播报；
立即定位：获取手表当前的位置；
体温时间间隔：设置体温检测的时间间隔；
立即监测体温：获取佩戴者当前的体温。
[bookmark: _Toc29544]
报警信息
未佩戴报警：手环（手表）取下后会在APP端推送离线报警
低电报警：电量低时手环语音提示，同时推送信息到APP
红、黄健报警：佩戴者拨打红、黄健时向APP推送信息
心率异常报警：佩戴者心率超出预设范围时（40-150）手环（手表）自动拨打红键绑定的号码，并推送信息到APP端
无动作报警：佩戴者长时间无动作（大于3小时）手环（手表）自动拨打红键绑定的号码，并推送信息到APP端

[bookmark: _Toc21054]智能提醒 
智能提醒有三个固定的语音提醒：吃药提醒、喝水提醒及运动提醒，点击“功能”→“设置”→“智能提醒设置”，进入提醒设置页面，点击右上角的“＋”，添加提醒，设置好提醒时间、提醒名称及重复的规律，点击右上角的√，提示“指令下发成功”，提醒就设置好了，到了设置的时间，手环会播放相应的提醒语音；
除了三个固定的语音提醒，用户还可以设置录音提醒，提醒名称选择自定义1/2/3，会出现录音界面，按住中间的话筒图标，对着手机进行录音，完成后可以点击左边中间的喇叭图标试听，不满意可以重新录音，满意了点击右上角的√，提示指令下发成功，手环到了设置的时间就会播放这段录音。
[image: IMG_256][image: IMG_256]

[bookmark: _Toc18680]查看数据
打开孝心环APP，如果你已登录账号，并绑定了手环（手表），即可查看佩戴者相关的信息，点击下面的信息框，还可以查看详细的数据，左上角的佩戴状态显示佩戴者有没有佩戴手环（手表），右上角电话图标点击可以直接拨打手环（需要在佩戴者信息中预先输入手环的号码），电池电量显示手环（手表）当前的电量。头像下面两边带箭头的白色框可以切换设备（如一个APP绑定了多个手环），点击进入后可以看到设备列表，对列表中的手环数据进行切换。

[image: IMG_256][image: IMG_256]

[bookmark: _Toc15622]实时位置
在“设备”页面，佩戴者下面的模块显示的是最近一次手环（手表）上传的详细位置及时间，点击该模块进入地图，在地图上显示手环最近一次的位置和时间，还可以切换平面地图或时间地图，获取手环的当前位置，也可以导航到手环所在的位置。


[image: IMG_256][image: ]


[bookmark: _Toc25175]查看行动轨迹
点击“功能”，进入界面后点击足迹，可以查看佩戴者的行动轨迹，点击左上角的齿轮，可以设置描画足迹的方式，如果不选择加载基站、WiFi数据，只显示卫星定位的位置，底部选择查看轨迹的时间段，可以选择开始时间和结束时间，点击右上角的时钟图片，选择轨迹播放的速度，设置好之后点击右上角的播放按钮，即可播放佩戴者的行动轨迹。
[image: cf52587316be45a46ae17d88dda60c2][image: IMG_256]


[bookmark: _Toc3943]电子围栏
 在“功能”模块里点击安全区域，可以设定佩戴者活动的范围，设置好半径后可以选择进入该范围报警还是走出该范围报警，或者是进出该范围都报警。注意：只有GPS或者WiFi信号正常并获取佩戴者的地理位置时才会报警。
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[bookmark: _Toc3294]心率、计步、血压、体温及睡眠监测
 实时记录佩戴者每一天的心率、运动步数、体温及睡眠数据、，并可以查看每周每月数据，随时了解佩戴者的健康数据。
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[bookmark: _Toc13172]二维码、监护人列表
二维码为绑定设备的IMEI码（ID），如果亲属需要绑定该手环（手表），可以将此二维码通过QQ、微信或者邮件等发送给对方，对方通过该二维码信息向主控号申请绑定该手环（手表）；主控号可以通过监护人列表查看手环（手表）的所有监护人，也可以解除某个监护人的监护权。

[image: 12.png]














安全注意事项：
1.请不要将产品浸于水中，此手环只适用生活防水
2.请用5V充电器，笔记本或者移动电源充电，并用专业的充电线
3.请勿随意拆卸设备，否则无法进行保修

正常工作条件
环境温度：-20~55
相对湿度：80%
大气压力：86kpa-106kpa

产品报废处理：
为避免环境污染，当智能手环已经老化，无法使用时，请勿随意丢弃，应进行报废处理。

常见故障及处理
	故障现象
	检查事项
	解决方法

	不能开机
	1.检查手环是否有电
2.有电但不能开机
	1.请充电后再开机
2.请联系客服或经销商维修或更换

	不能充电
	1. 检查充电线是否正常
2. 充电线正常但是不能充电
	1. 请更换充电线
2. 请联系客服或经销商维修或更换

	不能拨打电话
	1.检查APP是否已经绑定号码
2.绑定APP后需过5分钟再拨打电话
3.APP已绑定，但是不能拔打电话
	1.请绑定APP
2.请等5分钟后再拔打
3. 请联系客服或经销商维修或更换

	设备运行异常
	1.请重新关机，关机后5分钟再次启动
	1请联系客服或经销商维修或更换










[bookmark: _Toc7149]品质保证书
本证书是购买孝心环需要售后维修服务时使用，请妥善保管，售后维修服务细则如下：
1. 承蒙购买孝心环，使用前请认真阅读产品使用说明书，并填写以下表格内容
2. 正常情况下使用，凭本保证书享有一年之内免费保修
3. 超过保修期产品的维修和人为原因损坏，收取材料费和运费

产品名称：  4G智能健康手表                                          .
型号：H003C                                                          .
购买者姓名：                                                         .
电话：                                                               .
地址：                                                               .购买日期：                                                           . 
代理商：                                                             .


产品名称：4G智能健康手表
产品型号：H003C
[bookmark: _GoBack]生产企业：宁波科强电池有限公司
企业地址：浙江省宁波市宁海大佳何工业园区望海路18号
售后服务电话：400-888-444
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